技术参数
本项目旨在定制抗c-Met、Histone H3 (mutated K27M)、Histone H3 (K27me3)、Mecp2 K256 (lac)、Mecp2 K304 (lac)的小鼠单克隆抗体，并进行可变区测序。投标人需满足以下所有技术要求：
1、抗体应用性能要求
提供的单克隆抗体适用于免疫组化（IHC）实验。抗体在IHC应用中需表现出高特异性、高灵敏度及良好的稳定性。
1.1特异性：对目标抗原特异性结合，阴性对照无明显非特异性染色，背景信号≤阳性信号 10%，交叉反应率≤1%。 
1.2灵敏度：IHC 最低有效稀释度≥1:200。 
[bookmark: _GoBack]1.3稳定性：-20℃保存 6 个月活性保留≥90%；反复冻融≤5 次活性保留≥85%。
2、抗体交付标准
2.1交付的抗体必须为纯化后的单克隆抗体，并通过ELISA检测抗体识别抗原活性。
2.2每管抗体的交付量不低于2mg，同时交付抗体COA报告。
2.3抗体纯度不低于95%（需通过SDS-PAGE等方法检测验证）。
3、抗体序列信息交付要求
3.1交付所制备单克隆抗体的可变区序列信息，项目报告中体现序列信息。
3.2交付的序列信息必须包括：抗体重链和轻链的完整氨基酸序列，对应的重链和轻链的碱基（DNA）序列。并对测序结果进行生物信息学分析，通过与数据库中的标准小鼠抗体序列库进行比对，验证序列的合理性。
3.3 通过序列的基因合成和载体构建，并在293细胞进行瞬转表达，对表达后的抗体进行ELISA活性检测和SDS-PAGE纯度检测，验证序列的准确性。
4、项目研发报告要求
交付一份完整的项目研发报告，项目报告加盖公章，提供纸质版。
报告内容包含但不限于：实验材料、实验目的、实验方法、实验步骤以及最终的实验结果分析。
5、项目周期要求
自合同签订之日起，投标人需在6个月内完成所有实验项目，并定期汇报进度。
在6个月内，需交付所有约定的抗体产品、细胞株及相关试验技术资料。
6、 其他
6.1提供质量保证措施
投标人须提供从实验室布局、试验设备、实验室工作人员的资质、试验材料的管控、实验方案、实验记录、结果或报告的审核、研究记录的保存、质量管理、废物处理等多个方面质量控制措施。
6.2售后服务
知识产权与保密：招标人对项目成果拥有全部所有权，投标人须承担保密义务；
服务响应时间：投标人须提供12h内响应并解决招标人提出的需求。
技术支持：投标人须提供完善的售前咨询和售后服务，帮助优化实验等。
